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Messung der Bestrahlstärke UV-C außerhalb des Geräts 

 

 

Sehr geehrter Herr Althaus 

 

Ihr Produkt, der Luftreiniger UVAIR216 von GoldenSea UV wurde im Lichtlabor 

der HAW Hamburg im Rahmen der Forschung zur Inaktivierung von 

Coronaviren durch UV-C Technologie untersucht. Bei der äußeren 

Untersuchung des Gerätes wurden alle Fugen und Spalten sowie alle Bereiche 

der Lufteinlässe und Luftauslässe kontrolliert. Es wurde ein Gigahertz-Optik X1 

(SN 49249) Optometer mit 3703-4 (SN: 41704) Messaufsatz verwendet. Es 

konnte keine Bestrahlstärke außerhalb des Gerätes gemessen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

Fabian Oving 
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